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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

от 30 мая 2022 года № р зн  2022/17348

На медицинское изделие
А в т о ^ а в  медицинский "БА Л ТСТЕР" по ТУ 32.50.12-010-61014306-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Акционерное общество "М ЕДИ ТЕК "Знам я Труда"
(АО "М ЕДИ ТЕК "Знам я Труда"), Россия,
197022, Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Аптекарский остров, наб. Реки 
Карповки, д. 5, к . 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Производитель :
Акционерное общество "М ЕДИ ТЕК "Знам я Труда"
(АО "М ЕДИ ТЕК "Знам я Труда"), Россия,
197022, Санкт-Петербург, вн.тер.г. м.о. Аптекарский остров, наб. Реки 
Карповки, д. 5, к . 17, литера А, помещ. 3.6, офис 1

Место производства медицинского изделия 
АО "М ЕДИ ТЕК "Знам я Труда", Россия,
195196, Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, литера "С " , помещ. №  2/1

Номер регистрационного досье № РД-46527/85667 от 28.12.2021 .

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам эконоьшческбй 
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на I листе
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приказом Росздравнадзора от 30 мая 2022 го;^%:476Й* w •  ̂'*4 
• допущено к рбра]оаёнию на территории Poccj^c^'ix .Феде|^и№:?* '

Руководитель Ф едеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

¥
А.В. Самойлова
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 30 мая 2022 года № РЗН 2022/17348

На медицинское изделие
А втоклав медицинский "БА Л ТСТЕР"
по ТУ 32.50.12-010-61014306-2021, варианты исполнения:
1. Автоклав «БАЛТСТЕР-15», в составе:
1.1. Блок автоклавирования «БАЛТСТЕР-15».
1.2. Блок управления с несъемным соединительным кабелем.
1.3. Корзина загрузочная, «БАЛТСТЕР-15».
1.4. Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации.
2. Автоклав «БАЛТСТЕР-30», в составе:
2Л. Блок автоклавирования «БАЛТСТЕР-30».
2.2. Блок управления с несъемньш соединительным кабелем.
2.3. Корзина загрузочная, «БАЛТСТЕР-30.
2.4. Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации.
3. Автоклав «БАЛТСТЕР-50», в составе:
3.1. Блок автоклавирования «БАЛТСТЕР-50».
3.2. Блок управления с несъемным соединительным кабелем.
3.3. Корзина загрузочная, «БАЛТСТЕР-50».
3.4. Эксплуатационная документация: Руководство по эксплуатации.

Л ист 1

Руководитель Ф едеральной службы 
пб надзору в  сфере здравоохранения

. . .

Л' А.В. Самойлова
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